Załącznik nr 1  – parametry techniczne i graniczne dla analizatora serologicznego oraz odczynników
	
	Warunki graniczne automatycznego analizatora oraz odczynników  do badań immunotransfuzjologicznych
	Spełnienie 
warunków 

granicznych
	Odpowiedź z opisem oferenta

	1
	Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6 kolumn. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu.
	TAK
	

	2
	Analizator dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia)
	TAK
	

	3
	Zapewnienie manualnego back-up (system manualny) pracującego na takich samych odczynnikach.
	TAK
	

	4
	Oferowany sprzęt fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż 4 lata, rok produkcji,  zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS – podać nazwę/typ i producenta
	PODAĆ
	

	5
	Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi i odpowiednimi surowicami przez producenta):
· grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon)
· przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1,B
· badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych, włączając antygen. Mikrokarty zawierające 6 kolumn
· kontrola grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców
· badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie
Bezpośredni Test Antyglobulinowy w PTA – surowica poliwalentna naniesiona na kolumny przez producenta
	PODAĆ

	Podać nazwy klonów

Podać nazwy klonów

Podać nazwy klonów

	6
	Karty, krwinki wzorcowe, kontrole i diluenty muszą pochodzić od tego samego producenta, co analizator 
	TAK
	

	7
	Serwis dostępny 7 dni  w tygodniu, w tym soboty, niedziele i święta. Naprawa w ciągu 24 godz. od zgłoszenia. 
	TAK
	

	8
	Możliwość pracy na probówkach o średnicy 10-16 mm 
	TAK
	

	9
	Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności
	TAK
	

	10
	Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych wykonawca dostarcza z aparatem czytniki kodów kreskowych 
	TAK
	

	11
	Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	TAK
	

	12
	Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora oraz odczynników
	TAK
	

	13
	Gwarancja  dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy ,obejmuje koszty napraw ,wymiany podzespołów ,okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie.
	TAK
	

	14
	Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt dostawcy  w laboratorium zamawiającego.
	TAK
	

	15
	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń
	TAK
	

	16
	Wydajność analizatora – min. 20 grup  z badaniem przeciwciał na godz. lub min. 40 screeningów pc. odpornościowych
	TAK
	

	17
	Aparat  oznakowany  znakiem  CE,  oraz posiadający  deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej  EC ,dopuszczony na terenie RP
	TAK
	

	18
	Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. 
	TAK
	

	19
	Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny)
	TAK
	

	20
	Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora
	TAK
	

	21
	Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora
	TAK
	

	22
	Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora
	TAK
	

	23
	Zabezpieczenie przed kontaminacją - analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki  do zawieszania krwinek
	TAK
	

	24
	Termin ważności otwartych mikrokolumn na pokładzie analizatora min. 2 godz.
	TAK
	

	25
	Odczyt mikrokart  dwustronny
	TAK
	

	26
	Zapewnienie pełnego manualnego back-up (system manualny, nowy lub używany) pracującego na takich samych odczynnikach
	TAK
	

	27
	Podłączenie analizatora do istniejącego oprogramowania Marcel na koszt Wykonawcy.
	TAK
	

	28
	Sieciowa drukarka laserowa do wydruku wyników.
	PODAĆ
	

	
	ODCZYNNIKI
	
	

	29
	Badanie grupy krwi na kartach metodą mikrokolumnową do systemu automatycznego (anty-A,anty-B oraz anty-D (dwoma różnymi klonami w tym jeden nie wykrywający kategorii DVI)); izoaglutynin grupowych na krwinkach A1,B). Mikrokolumny wypełnione odczynnikami.
	TAK
	Podać nazwy klonów

	30
	Grupa krwi AB0 i Rh w systemie manualnym na dwóch seriach odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów anty-A, anty-B, jak również anty-D; izoaglutynin grupowych na krwinkach A1,B. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami.
	TAK
	Podać nazwy klonów

	31
	Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.
	TAK
	

	32
	Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy, kolumny wypełnione surowicą poliwalentną.
	TAK
	

	33
	Oznaczanie skróconych grup krwi i czynnika Rh pacjentów (anty-A, anty-B, anty-DVI(-)) oraz dawców (anty-A, anty-B, anty-DVI (wykrywający kategorię DVI) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami.
	TAK
	Podać nazwy klonów

	34
	Badanie – bezpośredni test antyglobulinowy w PTA – kolumny wypełnione odczynnikami przez producenta.
	TAK
	

	35
	Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań
	TAK
	

	36
	Odczynniki – gotowe do użycia, karty zawierające 6 mikrokolumn. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta, a krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%
	TAK
	

	37
	Termin ważności – minimum 6 miesięcy dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek wzorcowych – 5 tygodni od daty dostawy
	TAK
	

	38
	Dostawa odczynników wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st. C) – do oferty załączyć przykładowy wydruk z  dostawy
	TAK
	

	39
	Możliwość zamiany rodzajów kart w ramach umowy w zależności od potrzeb zamawiającego
	TAK
	

	40
	W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu/dwa różne klony/
	TAK
	

	41
	Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie
	TAK
	

	42
	Temperatura przechowywania wszystkich kart – pokojowa (18-25 st. C)
	TAK
	

	43
	Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów
	TAK
	

	44
	Pozytywna opinia o testach mikrokolumnowych w żelu z Instytutu Hematologii i Transfuzjiologii z Warszawy
	TAK
	

	45
	Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1%
	TAK
	

	46
	Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu
	TAK
	

	47
	Kalkulacja powinna obejmować wszystkie materiały zużywalne (sprzęt manualny – wirówka, pipeta, inkubator, statyw roboczy, dozownik; końcówki do systemu manualnego) i odczynniki dodatkowe (LISS, roztwory niezbędne do pracy automatu) oraz krwinki firmowe gotowe do użycia (do oznaczania izoaglutynin grupowych, do badania przeglądowego przeciwciał – zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej).
	TAK
	

	48
	Do oferty załączyć wykaz co najmniej 10 wykonanych lub wykonywanych dostaw dla jednostek publicznej służby zdrowia w Polsce w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
	TAK
	

	49
	Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości – 4 razy do roku potwierdzona certyfikatem
	TAK
	


Sprzęt dodatkowy

	1
	Klimatyzator z jednostką zewnętrzną dla pracowni serologicznej gwarantujący utrzymanie wymaganych warunków środowiska do pracy analizatora
	TAK
	


UWAGA

Powyższe parametry stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

      Podpis wykonawcy
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