Załącznik nr 1 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot zamówienia  Rejestrator EKG metodą Holtera - 2 szt.
Producent / Firma:




Typ: 
Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2014
	Lp.
	Parametr wymagany
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany


	1
	Rejestrator cyfrowy 
	Tak
	

	2
	Liczba rejestrowanych odprowadzeń min. 3
	Tak
	

	3
	Czas rejestracji 48 godziny
	Tak
	

	4
	Liczba elektrod max. 7
	Tak
	

	5
	Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania (data, godzina)
	Tak
	

	6
	Rejestracja bez kompresji danych 
	Tak
	

	7
	Przycisk zdarzeń pacjenta
	Tak
	

	8
	Detekcja pików rozrusznika serca
	Tak
	

	9
	Zasilanie z jednej baterii AA 1,5V
	Tak
	

	10
	Kontrola stanu baterii oraz podłączenia elektrod
	 Tak
	

	11
	Podgląd zapisu EKG na monitorze komputera w czasie rzeczywistym 
	Tak
	

	12
	Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora
	Tak
	

	13
	Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora
	Tak
	

	14
	Masa max 135 gram
	Tak
	


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).
Przedmiot zamówienia  Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera – 2 szt.
Producent / Firma:




Typ: 
Wersja konstrukcyjna z roku : 



Rok produkcji :  2014
	Lp.
	Parametr wymagany
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	
	Rejestrator ciśnienia tętniczego metodą holtera
	
	

	1
	Rejestrator fabrycznie nowy
	TAK
	

	2
	Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną
	TAK
	

	3
	Programowanie min. 3 okresów pomiarowych 
z poziomu dedykowanego oprogramowania
	TAK
	

	4
	Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania
	TAK
	

	5
	Możliwość wykonania do 250 pomiarów
	TAK
	

	6
	Zakres pomiarów ciśnienia: 25÷260mmHg
	TAK
	

	7
	Dokładność: ± 3mmHg
	TAK
	

	8
	Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm
	TAK
	

	9
	2 rozmiary wielorazowych mankietów 
w zestawie z rejestratorem
	TAK
	

	10
	Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta 
	TAK
	

	11
	Przycisk do ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem
	TAK
	

	12
	Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia i ikony dzień/noc
	TAK
	

	13
	Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu
	TAK
	

	14
	Wymiary rejestratora: 
	PODAĆ
	

	15
	Waga rejestratora:
	PODAC
	

	16
	Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA
	TAK
	

	17
	Możliwość zastosowania akumulatorów
	TAK
	

	18
	Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami
	TAK
	

	19
	Walidacja rejestratora przez: 

- ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), 

- BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), 
- AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) 
	TAK
	

	20
	Rejestrator musi być kompatybilny z posiadanym przez Szpital oprogramowaniem AccuWin Pro
	TAK
	

	21
	Instrukcja rejestratora w języku polskim
	TAK
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